
TL-2000 Instruction et ajustement pour moniteur à cordelette 

Utilisation pour un fauteuil 

Utilisation pour un lit 
1. Insérer un pile 9 volts dans le moniteur ( Pile non incluse)  

2. Installer le moniteur à l’arrière de  la tête de lit utilisant la pince de 

fixation. Assurez vous que le moniteur est hors de portée du patient 

et que le moniteur soit installé de façon sécuritaire. 

3. Tendre la cordelette par-dessus la tête de lit et attacher la pince au 

vêtement du patient à l’une des extrémités de la cordelette. 

4. Ajuster la longueur de la cordelette avec le bouton d’arrêt de corde 

afin que l’alarme soit donné quand le patient se lève du lit. 

 

Volume de l’alarme 
S.V.P. prendre note que le moniteur sera livré avec le volume ajusté à 90 décibels. ( 90 décibels  

est la puissance permise par la loi sur les bruits en environnement clos.) 

Comment ajuster la longueur de la cordelette. 
Pour ajuster la longueur de la cordelette, appuyer sur le bouton d’arrêt de corde, glisser le bouton 

d’arrêt de corde à la longueur désirée. La longueur appropriée est déterminé par le personnel 

soignant qui doit s’assurer de la liberté de mouvement du patient. La longueur de la cordelette 

permettra d’enclencher le moniteur dans le cas ou le patient tentera de quitter chaise/fauteuil/lit. 

S’assurer que la cordelette ne sera pas entravé par des objets comme une oreiller ou des 

couvertures  ou vêtements. 

L’ajustement de la cordelette est la responsabilité du personnel soignant. Vérifier 

le matériel de surveillance avant chaque utilisation. 

AVERTISSEMENT: Le fabricant ne garantie pas que cette appareil empêchera les fugues ou les 

chutes. Cette appareil est conçu pour aider le personnel aidant dans une optique d’un programme d’aide 

au résident. Ce produit doit être utilisé par du personnel qualifié. 
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1. Insérer un pile 9 volts dans le moniteur ( Pile non incluse)  

2. Installer le moniteur au bras de la chaise/fauteuil en utilisant la courroie 

fournie ou avec la pince de fixation à l’arrière de la chaise ou fauteuil. 

Assurez vous que le moniteur est hors de portée du patient. 

3. Accrocher la cordelette au vêtement du patient avec la pince à l’une des 

extrémités de la cordelette. 

4. Ajuster la longueur de la cordelette avec le bouton d’arrêt de corde afin 

que l’alarme soit donné quand le patient se lève de la chaise/fauteuil. 



TL-2000 Moniteur à cordelette 
Le fait de ne pas se conformer aux avertissements de sécurité peut 

entraîner des blessures ou même la mort. Ce produit n’est pas pertinent 

pour tous les individus. D’autres types d’équipements pourraient s’avérer 

nécessaire. Ce produit n’est pas un substitut à une supervision visuel par 

le personnel. Le manufacturier ne prétend pas que le produit empêchera 

les fugues ainsi que les chutes. Ce produit a été conçu pour permettre 

d’augmenter l’efficacité du personnel dans leur protocole de gestion de 

chute. Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Lisez les directives ainsi 

que les avis légaux. 

Le moniteur TL-2000 de la compagnie Smart Caregiver a été conçu pour 

permettre à l’utilisateur de faire l’installation lui-même, de ce fait il est de 

l’entière responsabilité de l’acheteur de s’assurer que le produit est installé 

adéquatement. De plus ce produit n’est pas conçu pour palier une 

supervision adéquate par le personnel sans être limité: 

1. Supervision direct du résident 

2. Formation adéquate du personnel 

3. Vérification du système avant chaque utilisation. 

AVERTISSEMENT: Le fabricant ne garantie pas que cette appareil 

empêchera les fugues ou les chutes. Cette appareil est conçu pour aider le 

personnel aidant dans une optique d’un programme d’aide au résident. Ce produit 

doit être utilisé par du personnel qualifié. 

 

Besoin d’aide 

Communiquez avez votre distributeur local. 
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Vérifier le système avant chaque utilisation 


